
УПРАВЛЯЕМЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП IC-V202 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ii:art(S)(S)I 
® 



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

1. Основной блок с ЖК экраном 3,5"
2. Спиральный кабель для увеличения

длины
3. Блок управления зондом
4. Управляемый гибкий зонд 1 м с

камерой 6 мм
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

Сброс 

Крюк для 
крепления 
к ремню 

MicroUSB 

Слот для 
карты памяти 
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Колесо 
регулировки 
поворота камеры 


















